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DESTINATAIRES :  Gestionnaires cliniques, infirmières, infirmières auxiliaires  
et préposés aux bénéficiaires 

EXPÉDITRICES : 

Anne-Marie Lajeunesse, Conseillère cadre en soins infirmiers, 
soins de plaie et standardisation des produits 
Pastel Bernèche, Chef de service, 
Prévention et Contrôle des infections 

DATE : 22 décembre 2022 

OBJET : GESTION DES CONTENANTS À SUCCION 

 
Des évènements sentinelles nous obligent à rappeler l’importance d’avoir en tout le temps le 
matériel à succion, disponible sur vos unités de soins. 
 
Nous rappelons qu’un contenant à succion rigide prémontée d’une doublure jetable doit être 
disponible et connecté au régulateur (manomètre) de chaque usager, en tout temps.  
 
Voici les produits à commander selon les secteurs :  
 

Système Medi-VacMD (Cardinal) Système PriMed (Stevens) 

Contenant rigide Doublure jetable Contenant rigide Doublure jetable 

    

SJ et DS 
Contenant rigide 1 L : GRM 42047591 
Doublure jetable 1 L : GRM 42047593 

 
LDDM 

Contenant rigide 1.5 L : GRM 42017902 
Doublure jetable 1.5 L : GRM 42017925 

ARG et AL 
Contenant rigide 1 L : GRM 42045644 
Doublure jetable 1 L : GRM 42045871 

Veuillez utiliser la tubulure de connexion Medi-VacMD, 
afin de connecter le contenant rigide au régulateur (manomètre). 
GRM 42052083 

 
Gestion du contenant rigide et de la doublure jetable 

Si utilisés 
La doublure jetable doit être changée lorsqu’elle a atteint sa limite supérieure ou au besoin 
(ex. odeur). Au congé de l’usager, jeter la doublure jetable, désinfecter l’extérieur du 
contenant rigide (incluant le support et la tubulure de connexion) avec une lingette 
désinfectante (ex. Oxivir Tb) et installer une nouvelle doublure jetable. 

Si non utilisés 
Conserver la doublure jetable pour le prochain usager, désinfecter l’extérieur du contenant 
rigide (incluant le support et la tubulure de connexion) ainsi que le couvercle de la doublure 
jetable avec une lingette désinfectante (ex. Oxivir Tb).  

 
Si vous avez des questions concernant les fournitures, communiquer avec les conseillères à 
la standardisation de produits. 
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